
 

 

 
Dozimetrelerin nakliyesi ve saklanması sırasında  ortamın 

background radyasyon dozunu  takip etmek üzere her sevkiyatta 

(periyotta) kontrol dozimetreleri ücretsiz olarak gönderilmektedir. 

Herbir kullanım periyodu için Kontrol dozimetrelerinin aldığı doz, 

kullanıcının aldığı  dozimetrelerinden çıkarılmaktadır. 

Bu dozimetrelerin başka herhangi bir amaç için (örneğin yedek 

dozimetre olarak) kullanılmamaları gerekmektedir. 

Her Kullanım  döneminin (periyodunun) ardından bütün 

dozimetreler ile birlikte kontrol dozimetrelerinin tek bir parti halinde 

Epsilon Landauer’e geri gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 

                             

 

 

      KONTROL DOZİMETRE 

KONTROL DOZİMETRESİ 

 Bu dozimetrelerin üzerinde  “KONTROL” 

ibaresi ve ait olduğu dönem açıkça 

yazılmaktadır. 

 Radyasyon alanı dışında saklanmalıdır. 

 Kullanılan dozimetreler ile her değerlendirme 

periyodu sonunda  Landauer’e iade edilmesi 

zorunludur. 

 Hiçbir şekilde başka amaçlı kullanılmamalıdır. 

 Personel dozimetresi olarak kullanılmaz. 

 

 

 

KONTROL DOZİMETRENİN KAYBOLMASI  

Size gönderilen Kontrol Dozimetresi kaybolduğu zaman ek olarak 

gönderilecek kontrol dozimetresi ücrete tabiidir. Zamanında 

değerlendirmelerin yapılabilmesi için kontrol dozimetrelerinin her 

periyoda Epsilon Landauer’e geri iade edilmesi gerekmektedir.  
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